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Résumé. L’absence de contrôle de qualité pour les analyseurs d’automesure
de l’International normalized ratio (INR) est un écueil majeur qui a conduit les
autorités de santé en France à recommander la réalisation simultanée d’un INR
dans un laboratoire de biologie médicale et d’un INR en automesure, et ce, tous
les 6 mois. Une discordance entre les deux INR pourrait conduire à considérer
l’analyseur d’automesure comme défaillant, alors que de nombreuses causes
de discordance peuvent exister. Ce texte présente les différentes causes de dis-
cordance entre les résultats d’INR mesurés au laboratoire et en automesure,
à l’origine des propositions du Groupe français d’études sur l’hémostase et
la thrombose (GFHT) pour gérer ces situations. L’analyse de ces causes doit
porter sur les facteurs pré-analytiques (conditions de prélèvement, conditions
d’acheminement du tube d’hémostase au laboratoire), les facteurs analytiques
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(en particulier la nature de la thromboplastine utilisée au laboratoire), et le
contexte clinique (maladies inflammatoires, auto-immunes. . .). Ces proposi-
tions ont pour but de standardiser la conduite à tenir afin de prendre la décision
optimale pour le patient.

Mots clés : International normalized ratio, INR, automesure, hémostase

Abstract. The lack of quality control for patient point-of-care (POC) INR
devices is an issue that has led the French health authorities to make recom-
mendations: a laboratory INR (lab INR) has to be performed at the same time
as the POC INR every 6 months. However, the differences observed between
the two INRs, POC and lab INRs, are not necessarily due to a failure of the
POC INR device. We present here a review of the different causes of discrepan-
cies between INR results, which are the basis of the proposals of the Groupe
français d’études sur l’hémostase et la thrombose (GFHT) on the management
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of lab and POC INR discrepancies. Pre-analytical conditions may account for
discrepancies (sampling, transport and storage conditions), as well as analytical
factors (mainly the nature of the thromboplastin used) and the clinical context
(inflammatory or autoimmune diseases, polycythaemia...). The interpretation of
INR discrepancies is not always easy and these proposals aim at standardizing
the procedure to be followed in order to make the most appropriate decision for
the patient.
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es analyseurs d’automesure de l’International normali-
ed ratio (INR) sont largement utilisés dans le monde
epuis la fin des années 1980 par les patients traités par
ntivitamine K (AVK). Ils sont utilisés et remboursés en
rance chez les enfants depuis 2008 et chez les adultes
yant une valve mécanique cardiaque depuis 2017. En faci-
itant le contrôle de l’INR, ils permettent des contrôles
lus fréquents, indispensables pour réduire les complica-
ions hémorragiques ou thrombotiques liées à un traitement
ar AVK mal équilibré. L’automesure de l’INR associée à
n programme d’éducation thérapeutique standardisé amé-
iore ainsi la sécurité des patients traités par AVK au long
ours et leur qualité de vie. De nombreuses études ont mon-
ré de bonnes performances analytiques de ces dispositifs

édicaux [1]. Cependant l’absence de contrôle de qualité
st un problème majeur [2] qui a conduit les autorités de
anté en France à recommander la réalisation d’un INR
ous les 6 mois dans un laboratoire de biologie médicale
LBM) (INR labo) et d’un INR en automesure, effectués
e même jour à moins de trois heures d’intervalle. Une
iscordance entre les deux INR pourrait ainsi conduire
considérer l’analyseur d’automesure comme défaillant.
ependant, bien que l’INR soit mieux standardisé que le

emps de Quick (TQ) pour surveiller les patients sous AVK,
es discordances entre les résultats obtenus avec diffé-
entes combinaisons « automate de coagulation/réactif »
nt été mises en évidence depuis longtemps [3]. Nous pré-
entons ici les propositions du Groupe français d’études sur
’hémostase et la thrombose (GFHT) concernant la conduite
tenir en cas de discordance entre l’INR labo et l’INR en

utomesure lors du contrôle semestriel chez les patients
raités par AVK utilisant l’automesure.

ontexte réglementaire : indications
t conditions du remboursement
e l’automesure de l’INR en France

n 2008, les analyseurs d’automesure de l’INR et leurs
onsommables ont été initialement autorisés et remboursés
our les enfants de moins de 18 ans traités par AVK au long
ours pour des maladies cardiaques ou extra-cardiaques
arrêtés du 18 juin 2008, reconduit le 04 janvier 2012). Le
emboursement a été étendu en 2017 (arrêtés du 28 juillet
017) aux patients adultes ayant une valve mécanique car-
iaque en raison des échecs des études cliniques menées
56

vec les anticoagulants oraux directs dans cette indication.
’intérêt d’une surveillance régulière de l’INR chez les
atients ayant une valve mécanique est démontré. Dans la
opulation pédiatrique, les fluctuations rapides de l’INR
iées à des maladies intercurrentes, au régime alimentaire,

une mauvaise observance et aux traitements concomi-
ants sont fréquentes [4]. De plus, la gestion des AVK avec
surveillance de l’INR au laboratoire nécessitant des prélè-
vements veineux répétés chez les enfants est une contrainte
lourde. Les études adultes et pédiatriques comparant l’INR
obtenu par automesure à l’INR réalisé au laboratoire ont
confirmé la précision et la fiabilité de cette approche [1].
Les conditions de remboursement fixées par décret, quelle
que soit l’indication, sont résumées dans le tableau 1. Afin
de standardiser l’information délivrée aux patients, des for-
mations de différents professionnels assurant l’éducation
thérapeutique des patients (médecins, infirmiers, biolo-
gistes médicaux, pharmaciens) ont été organisées en 2008 et
en 2017 par la société Roche Diagnostics. Les modalités de
contrôle des analyseurs d’automesure (tous les semestres,
réaliser un INR au laboratoire et un INR en automesure,
le même jour à moins de 3h d’intervalle) ont ainsi été
clairement exposées, afin de transmettre l’information aux
patients. Les propositions du GFHT sur la conduite à tenir
en cas de discordance entre les deux résultats d’INR ont
également été présentées et expliquées aux formateurs. Ces
propositions rédigées en 2017 ont fait l’objet d’une révision
en 2020.

Définition de l’INR

L’INR est un mode d’expression normalisée du temps de
Quick (TQ) qui tient compte de la sensibilité du réactif
utilisé (la thromboplastine) à la diminution de l’activité
coagulante des facteurs vitamine K-dépendants. L’INR est
égal à [TQ malade/TQ témoin moyen]ISI. L’ISI corres-
pond à l’index de sensibilité international, déterminé par
rapport à une thromboplastine de référence préparée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant des
échantillons de plasma frais collectés chez au minimum 60
malades traités par AVK depuis plus de 6 semaines et bien
équilibrés, et chez 20 sujets normaux. L’ISI est déterminé
pour un couple réactif/automate, et peut varier d’un lot de
thromboplastine à l’autre. Le TQ témoin moyen est déter-
miné de manière rigoureuse à chaque changement de lot
de thromboplastine en prenant la moyenne géométrique du
TQ d’au moins 20 adultes normaux des deux sexes, connus
pour être exempts de toute maladie et ne prenant aucun
médicament susceptible d’interférer avec l’hémostase [3].
Les réactifs utilisés pour la détermination de l’INR peuvent
différer dans leur composition, la thromboplastine utili-
sée au LBM ou dans les dispositifs d’automesure étant,
Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 6, novembre-decembre 2020

selon les cas, obtenue par extraction à partir de tissus
humains (placenta) ou animaux (cerveaux de lapin), ou bien
constituée de facteur tissulaire humain d’origine recom-
binante et associée à des phospholipides de différentes
sources (synthétiques ou végétales). Selon leur compo-
sition, les valeurs d’ISI des réactifs peuvent ainsi varier
de 1,0 à 2,0.
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Discordances de l’INR au laboratoire et en automesure
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niques des Pays-Bas participant à l’étude. Cette étude a été
aractéristiques de l’INR mesuré au LBM

’INR est calculé à partir du temps de Quick mesuré sur
u plasma pauvre en plaquettes obtenu par centrifugation
partir de sang prélevé sur citrate de sodium (concentra-

ion recommandée : 0,105 M ou 0,109 M). L’automate
e coagulation détecte par méthode optique ou électro-
écanique le caillot de fibrine formé sous l’action de la

hrombine générée après activation de la voie du facteur
issulaire. En accord avec la réglementation française, obli-
eant l’application de la norme internationale 15189, l’INR
ait l’objet d’une vérification de méthode initiale et de la
ise en place d’un suivi régulier de la qualité de l’examen.
elui-ci comprend en particulier le passage régulier de
ontrôles internes de qualité permettant de suivre la fidélité
ntermédiaire et de contrôles externes de qualité permettant
e déterminer l’exactitude de l’analyse et l’incertitude de
esure associée au résultat. À chaque changement de lot de

éactif, la vérification du TQ témoin en local est indispen-
able pour garantir la qualité du résultat. Dans le cas où le
BM utilise des combinaisons « automate/réactif » de four-
isseurs différents, il est nécessaire de vérifier l’ISI loca-
ement. Il existe des plasmas réactifs commercialisés qui
ermettent de recalculer l’ISI et de vérifier le temps témoin.
lusieurs interférences peuvent fausser le résultat de l’INR.
a concentration plasmatique d’ions calciques conditionne

es cinétiques enzymatiques et donc le résultat du TQ.
es valeurs extrêmes d’hématocrite peuvent avoir des

onséquences sur l’évaluation de l’INR. En particulier, si
’hématocrite est élevé (> 55 %), le volume de citrate de
odium est en excès relatif par rapport aux conditions stan-
ards puisque le volume de plasma est réduit, ce qui aura
our conséquence une concentration de calcium insuffi-
ante conduisant à un allongement artéfactuel du TQ et à
ne surestimation de l’INR [5]. Il conviendra alors de mesu-
er l’INR en recueillant le prélèvement dans un tube dont le
olume d’anticoagulant est adapté à l’hématocrite lorsque
’hématocrite est supérieur à 55 % [5]. Selon le mode de
étection du caillot de fibrine, les résultats peuvent être plus
u moins impactés lorsque le plasma est hémolysé, lactes-
ent ou ictérique. Un inhibiteur de l’héparine est présent
ans la plupart des réactifs, mais une interférence peut exis-
er pour des concentrations élevées d’héparine, observées
n cas de surdosage (> 1 ou 2 UI/mL suivant les réac-
ifs). Des concentrations résiduelles d’anticoagulant oral
irect (AOD) peuvent également interférer avec la mesure
u temps de Quick. En fonction de la nature des phos-
holipides et de leur concentration, une interférence des
nticoagulants lupiques (LA) est possible, et une vigilance
nn Biol Clin, vol. 78, n◦ 6, novembre-decembre 2020

ccrue est donc requise chez les patients traités par AVK
our un syndrome des antiphospholipides (SAPL). A noter
ue la détermination de l’INR au LBM, bien que techni-
uement simple, reste difficile à standardiser comme en
émoignent les coefficients de variation voisins de 10 %
Discordances de l’INR au laboratoire et en automesure

dans les programmes d’évaluation externe de la qualité,
toutes techniques confondues.

Caractéristiques de l’INR obtenu en automesure

Les analyseurs d’automesure de l’INR mesurent le TQ
exprimé en INR à partir d’une goutte de sang capillaire
(8 à 10 �L) prélevé au bout du doigt, donc sans anticoagu-
lant chélateur du calcium. Les bandelettes tests contiennent
de la thromboplastine sous forme lyophilisée et adsorbée à
la surface. La réaction s’effectue donc en phase solide alors
qu’au laboratoire elle survient en phase liquide. Le lecteur
mesure le temps nécessaire à la formation de thrombine
ou de fibrine, et la valeur obtenue est ensuite convertie
en INR. Les analyseurs d’automesure disponibles sur le
marché se distinguent les uns des autres par la méthode
de détection de la thrombine générée ou de la forma-
tion de fibrine. Dans le cas du dispositif remboursé en
France, CoaguChek® INRange Roche (et antérieurement
CoaguChek® XS, Roche), la bandelette contient, outre la
thromboplastine humaine recombinante, un substrat de la
thrombine, l’Electrocym TH. La thrombine clive le substrat
en un peptide résiduel et en phénylène-diamine, composé
électro-chimiquement actif qui génère un signal électrique
proportionnel au temps de coagulation. L’INR mesuré par
les analyseurs de la gamme CoaguChek® n’est donc pas
dépendant de la concentration en fibrinogène. Un contrôle
des appareils par le fabricant en sortie d’usine est réalisé
selon le standard ISO 17593 [6] mais, contrairement aux
examens de laboratoire, il n’existe pas pour les analyseurs
d’automesure de vérification initiale de la méthode, ni de
suivi des performances de la méthode. La mise sous tension
de l’appareil déclenche la vérification des composantes et
des fonctions électroniques. Des contrôles de qualité sont
intégrés à chaque bandelette, et permettent de vérifier que
celle-ci n’a pas été altérée durant sa conservation. En effet,
les bandelettes peuvent s’altérer au contact de la lumière
et de l’humidité. La société Roche propose un contrôle
de qualité liquide spécifique aux appareils de la gamme
CoaguChek® utilisés en biologie délocalisée, mais non dis-
ponible pour le contrôle des appareils d’automesure. Une
étude européenne souligne l’importance de mettre en place
un contrôle externe de qualité non seulement pour les appa-
reils utilisés en biologie délocalisée mais aussi pour ceux
utilisés par les patients [2]. Cette étude menée par l’ECAA
et l’European concerted action on thrombosis (ECAT) a
testé 523 dispositifs appartenant à des patients à qui il était
demandé d’apporter leur analyseur dans l’une des 9 cli-
659

réalisée avec le CoaguChek® XS. Cinq plasmas artificielle-
ment déplétés pour obtenir une valeur d’INR variant de 2 à
4,5 et préalablement définie dans plusieurs centres certifiés
de l’ECAA avec 2 thromboplastines de référence, ont été
évalués sur chaque analyseur. Une déviation maximale de
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Tableau 2. Facteurs de discordance entre deux INR.

Variables affectant la détermination du temps de Quick
Problèmes préanalytiques : prélèvement coagulé, hémolysé,
tube insuffisamment rempli, anticoagulant inadéquat, mauvaise
condition de stockage, délai d’acheminement trop long [5]
Temps témoin moyen incorrect
ISI incorrect
Détermination incorrecte de l’ISI par le fabricant
Comparaison incorrecte à la thromboplastine de référence
de l’OMS
Nombre insuffisant de plasmas de patients sous AVK
et/ou mauvaise répartition sur le domaine de mesure
ISI non adapté à l’instrument
Anticoagulant circulant de type lupique
iologie au quotidien

5 % par rapport à l’INR titré avec l’un des cinq plasmas
tait définie par l’ECAA comme la limite de performance
cceptable. Une déviation significative a été observée avec
0,3 % des dispositifs.
ertaines limites d’utilisation existent pour les analyseurs
’automesure. Ainsi, l’utilisation du CoaguChek n’est pas
ecommandée chez des patients avec anticorps antiphos-
holipides [7], la notice technique des bandelettes indiquant
ar conséquent : « Les anticorps (. . .) dénommés antiphos-
holipides (APL) ou anticoagulants lupiques (LA) peuvent
llonger le temps de Quick. (. . .) Chez les patients concer-
és, les résultats obtenus avec les appareils CoaguChek
NRange ou CoaguChek XS ne doivent pas être la base de
écisions médicales » (notice (V4, 2019) du CoaguChek®

NRange).
e type d’interférence peut également influencer l’INR
éterminé au laboratoire, dépendant du réactif et de la tech-
ique de mesure utilisée par le LBM, et doit donc être
épisté avant le début du traitement. De même, une augmen-
ation du taux d’hémoglobine et de l’hématocrite secondaire

une diminution de la saturation en oxygène, telle
u’observée dans certaines pathologies comme les mal-
ormations cardiaques univentriculaires, rend l’automesure
mpossible à cause d’une viscosité sanguine importante
observation non publiée). À noter, comme indiqué plus
aut, que dans ce cas, des précautions notamment pré-
nalytiques doivent être prises pour réaliser la mesure au
aboratoire. La fiche technique des bandelettes du Coagu-
hek (CoaguChek XS PT, and CoaguChek XS PT Test PST)

ndique que leur utilisation n’est pas recommandée pour des
atients dont l’hématocrite est inférieur à 25 % ou supé-
ieur à 55 %, bien qu’aucune étude n’ait validé ces valeurs
xtrêmes. Aucune interférence de l’héparine (non fraction-
ée ou de bas poids moléculaire) n’a été observée jusqu’à 2
I/mL. Aucune mention n’est faite concernant les AOD lors
’un « switch AOD/AVK » mais, compte tenu du principe
e l’automesure, l’interférence est possible d’où la néces-
ité de contrôler l’INR à distance. Nous avons également
bservé des difficultés techniques en cas d’hyperhidrose
es mains, empêchant la formation d’une « belle » goutte de
ang. Dans ce cas la piqûre doit être réalisée immédiatement
près un séchage soigneux des mains.

es discordances entre l’INR
n automesure et l’INR mesuré
60

u laboratoire

uand parler de discordances entre 2 INR ?

omme pour tout examen de biologie, la mesure de l’INR
st soumise à des variabilités intra- et inter-laboratoires. Il
st donc attendu que les résultats d’un examen, quel qu’il
INR > 4,5
Phase d’initiation du traitement par AVK
Concentrations résiduelles
d’un anticoagulant oral direct (AOD)
Origine de la thromboplastine (animale ou humaine)

soit, réalisé simultanément sur deux systèmes différents
ne soient pas strictement identiques. Concernant l’INR,
des raisons inhérentes à son mode de calcul, et d’autant
que l’ISI est supérieur à 1, expliquent que la variabilité
de résultat puisse augmenter notamment lorsque l’INR est
supérieur à 4,5 [3]. Le GFHT a retenu la définition des dis-
cordances données par la norme ISO 17593 [6] concernant
les exigences relatives aux systèmes d’automesure de l’INR
pour la surveillance du traitement anticoagulant oral (voir
paragraphe Comment interpréter une discordance entre
2 INR).

Principales causes de discordances entre l’INR
en automesure et l’INR labo

Les causes de discordances de l’INR sont présentées dans le
tableau 2. Initialement décrites entre 2 INR obtenus à partir
de systèmes différents, elles ont été résumées dans l’article
de revue publié par Poller [3]. Comme pour la plupart des
examens d’hémostase, la qualité pré-analytique du prélè-
vement est essentielle pour garantir la qualité du résultat
[5]. Pour la mesure au laboratoire, les difficultés de prélève-
ment, la durée et la température de stockage, le remplissage
du tube pour un rapport adéquat entre le volume de citrate
de sodium et le volume plasmatique sont des variables qui,
si elles ne sont pas bien maîtrisées, peuvent conduire à des
résultats erronés. Un hématocrite élevé est également un
facteur de discordance [8]. En résumé, pour maîtriser la
mesure de l’INR, il est nécessaire : 1) de mesurer de façon
Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 6, novembre-decembre 2020

précise le TQ du patient ; 2) de connaître l’ISI de la throm-
boplastine adapté au système utilisé ; 3) de connaître la
valeur de référence du TQ moyen normal, déterminé ou
vérifié selon les recommandations préconisées par l’OMS
dans les conditions réelles d’utilisation au LBM. L’ISI doit
avoir été correctement défini par le fabricant et appliqué
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ans modification par le laboratoire si le système utilisé
st identique. Dans le cas contraire, l’ISI doit être redéfini
ocalement, avec des plasmas calibrants prévus à cet effet.
lusieurs travaux, dont les études multicentriques menées
ar l’ECAA, ont montré que les critères de l’OMS sont
pplicables pour la calibration des dispositifs d’automesure
9]. La composition en phopholipides des réactifs utilisés
our la mesure du TQ et donc de l’INR peut varier d’un
éactif à l’autre. Ainsi, l’interférence des anticorps antipho-
holipides associés à un LA sur la mesure de l’INR peut
onduire à des résultats différents si la composition en phos-
holipides des réactifs diffère. La présence d’un LA peut
tre suspectée au laboratoire devant une discordance entre
’INR et le taux des facteurs vitamines K-dépendants. En
ffet, le TQ permettant de calculer l’INR est mesuré sur du
lasma pur alors que le dosage des facteurs est réalisé sur
lasma dilué, ce qui réduit l’influence des LA sur le résultat
btenu.
a thromboplastine peut être d’origine animale ou humaine
’extraction ou recombinante (cf supra), avec une sensibi-
ité variable aux déficits en facteur VII. Selon une étude
écente, les thromboplastines dont le facteur tissulaire est
’origine recombinante sont plus sensibles au déficit en
VII que les thromboplastines d’extraction [10].

ropositions du GFHT

uand réaliser l’INR en automesure ?

orsque le traitement AVK est stable avec un INR dans la
one cible, pratiquer 1 INR en automesure toutes les deux
emaines selon le décret fixant les conditions de rembour-
ement.
n INR de contrôle doit être réalisé :
72 heures après chaque changement de posologie, puis

l faut s’assurer de la stabilisation de l’INR (l’INR est dit
stabilisé dans la zone cible » lorsque deux mesures consé-
utives à une semaine d’intervalle sont dans la zone cible) ;
après un événement susceptible de modifier l’INR :

ntroduction, retrait ou changement de dose d’une
o-médication, prise de compléments alimentaires, chan-
ement drastique d’alimentation (régime par exemple),
athologie intercurrente ;
ou en cas de signes cliniques pouvant suggérer un

éséquilibre de l’INR (manifestations hémorragiques, ou
ignes évocateurs de thrombose).
nn Biol Clin, vol. 78, n◦ 6, novembre-decembre 2020

’évaluation de la concordance des deux INR
n automesure et au LBM est-elle nécessaire ?

’évaluation de cette concordance est nécessaire au début
e la surveillance en automesure pour s’assurer de l’absence
’interférence sur l’INR d’anticorps antiphospholipides
Discordances de l’INR au laboratoire et en automesure

notamment, et ensuite tous les 6 mois pour s’assurer du
bon fonctionnement et de la bonne utilisation de l’analyseur
d’automesure.
Il existe 2 grandes causes de discordance :
– Discordance liée aux caractéristiques de la thromboplas-
tine utilisée par le LBM : 1) la thromboplastine elle-même :
les thromboplastines recombinantes humaines (composant
du réactif de la plupart des analyseurs d’automesure) sont
plus sensibles au déficit en facteur VII (« l’INR augmente
plus vite ») que les thromboplastines animales souvent uti-
lisées par les LBM en France [10] ; 2) les phospholipides :
ils sont d’origine végétale ou synthétique dans les throm-
boplastines recombinantes humaine ou animale dans les
thromboplastines animales.
– Discordance liée à la biologie du patient : 1) le taux de
facteur VII : parmi les facteurs vitamine K-dépendants, le
facteur VII est celui dont la concentration baisse le plus
rapidement, notamment à l’initiation d’un traitement par
AVK, car sa demi-vie est la plus courte. Une diminution
du FVII est fréquemment observée lors des syndromes
inflammatoires. La variation du taux de FVII aura moins
de retentissement sur le TQ mesuré au LBM lorsque celui-
ci utilise une thromboplastine d’origine animale ; 2) la
présence de certains LA ; 3) les hématocrites extrêmes.

Comment apprécier la concordance des 2 INR ?

Où évaluer la concordance des 2 INR ?
Au laboratoire rattaché au centre de formation lors des
séances d’éducation thérapeutique ou au LBM où le patient
est habituellement suivi.

Quand faut-il évaluer la concordance de 2 INR ?
Chez un patient nouvellement traité par AVK : le traitement
AVK se stabilise généralement en plusieurs semaines. Il
est proposé d’adapter les posologies d’AVK selon un INR
mesuré au LBM. La concordance avec l’INR du LBM sera
évaluée à la mise en place de l’automesure. Une fois l’INR
stabilisé, le suivi peut être réalisé par l’automesure.
Chez un patient déjà traité par AVK et dont l’INR est stable :
idéalement au cours de la séance d’éducation thérapeutique
ou au moment d’adopter l’automesure comme nouveau
mode de suivi de l’INR.
Tous les 6 mois pour pallier l’absence de contrôle de
qualité des analyseurs d’automesure, et conformément à
l’arrêté du 28 juillet 2017 portant l’inscription de dispositif
d’automesure CoaguChek® INRange.
661

Comment interpréter une discordance entre 2 INR

Informations utiles
Au sujet du traitement AVK

– Quel médicament : acénocoumarol (Sintrom®), warfa-
rine (Coumadine®) ou fluindione (Previscan®) ?
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Les 2 valeurs « discordantes » d’INR sont dans la zone
de sécurité (J0)

Refaire immédiatement
INR labo et INR CC

Pour décision de prise en charge  en conséquence

Refaire INR CoaguChek (CC) seul à J0

INR CC ≈ INR labo
Cas résolu

Refaire INR labo et CC à J1

INR CC ≈ INR labo
Cas résolu

INR CC ≠ INR labo
(discordance confirmée)

Aller au centre formateur pour réaliser 2 automesures en parallèle
(CC patient et CC centre)

L’Assistance-Clients Roche peut envoyer un CC en prêt

INR-CC patient ≈ INR-CC centre : le CC du patient n’est pas en cause
Tenir compte de l’INR-CC (sauf exception)

Une des 2 valeurs d’INR
est hors zone de sécurité

INR CC ≠ INR labo

F entr
t tenu
C ek d
f

–
–
p

C

–
r
–
A
s
t
p
–
g
–
d
d
–
fi

igure 1. Conduite à tenir en cas de discordance significative
raitement par AVK bien équilibré. INRCC : INR automesuré ob
C patient : CoaguChek du patient ; INR CC centre : CoaguCh

ormé.

Quel délai depuis la date d’initiation ?
Modification de posologie récente, erreur ou oubli de

rise ?

ontexte clinico-biologique

Symptomatologie clinique, avec en particulier la
echerche de manifestations hémorragiques

Hématocrite
vec le CoaguChek un hématocrite inférieur à 25 % ou

upérieur à 55 % est une contre-indication à son utilisa-
ion. Au laboratoire : un hématocrite > 55 % nécessite des
récautions pré-analytiques [5].
62

Syndrome inflammatoire (la concentration du fibrino-
ène est-elle augmentée ?)
Présence d’un LA (à rechercher notamment en cas

e maladies auto-immunes : SAPL, lupus érythémateux
isséminé. . .) ?
Présence d’un anticoagulant circulant d’une autre spéci-

cité, par exemple un AOD ?
e l’INR en automesure et l’INR labo apparue au décours d’un
au CoaguChek ; INR labo : INR réalisé au laboratoire ; INR

u centre d’éducation thérapeutique dans lequel le patient a été

Facteurs liés à l’automesure

– Le patient a-t-il bénéficié d’une éducation thérapeutique ?
Quelle est la date de la dernière évaluation des connaissan-
ces du patient ?
– Le patient a-t-il déjà rencontré des problèmes avec
son dispositif (message d’alerte, discordances anté-
rieures ?

Conditions pré-analytiques et analytiques

– Difficulté de prélèvement capillaire ou veineux ?
– Modalités du prélèvement veineux : fait à domicile ou au
laboratoire ? Difficulté de prélèvement ?
Ann Biol Clin, vol. 78, n◦ 6, novembre-decembre 2020

– Conditions d’acheminement de l’échantillon au labora-
toire (délai et température ?)
– Délai entre le prélèvement veineux et la réalisation de
l’INR en automesure ? < 3 heures ?
– Thromboplastine utilisée au laboratoire ? (le réactif
doit être mentionné sur le compte rendu de résultats
du LBM)
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uand parler de discordance analytique
utomesure/laboratoire ?
ous réserve que le prélèvement veineux et l’auto-piqûre
ient été réalisés dans un délai inférieur à 3 heures, la dis-
ordance est dite « analytiquement significative » dans les
as suivants [6] :
INR laboratoire < 2 et différences entre l’INR en auto-
esure et l’INR laboratoire > 0,5 ;
2 ≤ INR laboratoire ≤ 3 et différences entre l’INR en

utomesure et l’INR laboratoire > 15 % ;
3 < INR laboratoire ≤ 4 et différences entre l’INR en

utomesure et l’INR laboratoire > 25 % ;
INR laboratoire > 4 et différence entre l’INR en autome-

ure et l’INR laboratoire > 30 %.

uand parler de discordance clinique
utomesure/laboratoire ?
ne discordance est dite « cliniquement significative »

i l’INR en automesure devrait conduire à une décision
oncernant le traitement par AVK (relative à la dose ou au
ythme) différente de celle qui résulterait de l’INR mesuré
u LBM.

iscordance analytique et intervalle d’INR ?
es INR analytiquement discordants restent « dans un

ntervalle avec risque acceptable » si les INR labo ET auto-
esure sont tous deux dans l’intervalle [INR 1,8 – 5].
es INR analytiquement discordants sont « en dehors de

’intervalle avec risque acceptable » si un INR (LBM et/ou
utomesure) est dans la zone avec risque thrombotique
ccru (≤ 1,8) ou dans la zone avec risque hémorragique
ccru (≥ 5)

onduite à tenir en cas de discordance
ignificative apparue au décours
’un traitement bien équilibré

a conduite à tenir préconisée, présentée dans la figure 1, est
ariable selon que les 2 valeurs discordantes sont dans un
ntervalle avec risque acceptable ou que l’une des 2 valeurs
st en dehors de l’intervalle avec risque acceptable.

onclusion

a réalisation d’un double contrôle d’INR en automesure et
u laboratoire le même jour à trois heures d’intervalle tous
nn Biol Clin, vol. 78, n◦ 6, novembre-decembre 2020

es six mois est demandée par les autorités de santé pour
allier l’absence d’organisation d’un contrôle de qualité
our les analyseurs d’automesure de l’INR et sécuriser
’utilisation de l’automesure. Compte tenu de discordances
ossibles indépendantes de tout dysfonctionnement de
’analyseur d’automesure, le contexte dans lequel survient
ne discordance doit être minutieusement analysé afin de
Discordances de l’INR au laboratoire et en automesure

prendre la décision la mieux adaptée pour le patient. Les
propositions du GFHT présentées ici permettent de stan-
dardiser la conduite à tenir dans l’attente de l’organisation
d’un contrôle de qualité analytique à l’échelle nationale
qui pourrait impliquer les LBM privés ou publics sous
réserve de la mise en place d’une cotation adaptée. En
effet, l’interprétation des résultats reste parfois complexe et
source d’angoisse pour les patients qui risquent de perdre
confiance dans leur analyseur d’automesure de l’INR en
cas de résultats différents de ceux du laboratoire.

Liens d’intérêts : D. Lasne, L. Drouet, J.F. Schved,
Y. Gruel : formation des équipes d’éducation des
patients à l’utilisation des AVK et à l’automesure
(Roche Diagnostics).
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